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wobei eine sehr wertvolle Ergdnzung der Messungen am Gitter-
spektrographen resultiert.

Auch hier ist ein Anschluf an das »Internationale
Systems zu suchen, jedoch fehlen aber bis jetzt gute Wellen-
lingenormalen in diesem kurzwelligen Bezirke.

Meine Messungen im ultravioletten Funkenspektrum von
Metallen im »Internationalen System«! hatten die Aufstellung
von Normalen von A 2400 bis unter A 1900 mit dem Gitter-
spektrographen zum Gegenstande. Schwieriger ist die Ermitt-
lung von genauen Wellenldngen im prismatischen Quarz-
spektrographen, da die Dispersion gegen Ultraviolett sehr
stark wéchst und die Dispersionsformeln, welche zur Berech-
nung der Wellenlidnge zu dienen haben, strittig sind.

J.Hartmann halte im Jahre 1898 eine einfache Interpola-
tionsformel zur Ermittlung der Wellenlingen im prismatischen
Spektrum mit Glasprismen aufgestellt.? Die Hartmann'sche
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In derselben bedeutet s das direkte Messungsergebnis (Skalen-
ablesung am Mefapparat), X, ist eine Konstante des Spektro-
graphen; s, ist durch die Art der Einlegung der Platte in den
MeBapparat bestimmt und ist der Nullpunkt der Ziahlung; C ist
der Schraubenwert der Mikrometerschraube oder des MeB-
stabes des Meflapparates.

Ich wandte zuerst in Gemeinschaft mit E. Valenta bei
unseren Untersuchungen im duflersten ultravioletten Spektrum
im Jahre 1899 diese Formel fiir Messungen im Quarzspektro-
graphen an® und es ergab sich, dal man hierbei mit dem
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