Weitere Versuche tiber die quantitative
Behandlung kleiner Niederschlagsmengen

von

Julius Donau.

Aus dem Laboratorium fiir allgemeine Chemie an der k. k. Technischen Hoch-
schule in Graz.

(Mit 3 Textfiguren.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 12. Oktober 1911.)

I Allgemeiner Teil.

Unléngst! habe ich ein Filterschilchen beschrieben, welches
das Filtrieren und Bestimmen kleiner Niederschlagsmengen mit
gentigender Genauigkeit erlaubte. Es ist nun eine systematische
Untersuchung einzelner Bestimmungsmethoden der héaufiger
vorkommenden Elemente angestellt worden, um ihre Anwend-
barkeit bei dem neuen Filtrationsverfahren zu priifen.

Bevor auf die Einzelheiten dieser Bestimmungen ein-
gegangen wird, sollen noch einige Neuerungen, die sich auf
die Nernst'sche Mikrowage und auf das Fillen und Filtrieren
der Niederschlige beziehen, mitgeteilt werden.

Was die Wage betrifft, so wurde an Stelle des Gehidnges
an der Zeigerseite am Ende des Horizontalbalkens ein Glas-
kﬂgelchen, zirka O+ 2gschwer, als Gegengewicht angeschmolzen,
S0 dafi Zeiger und Balken nunmehr aus einem Stiick bestehen.

An Stelle des Gehdnges rechts, wo das Filterschédlchen
8ewogen wurde, kam ein einziger, sehr feiner V Jollastondraht,
der oben an einem, das rechte Balkenende bildenden Silber-
Sar——
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